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Aspirador Ultrasdnico

El aspirador ultrasonico se basa en la emisién de un rayo ultrasdnico capaz de fragmentar el tejido
tumoral con poca repercusién sobre estructuras vecinas.

Este rayo se acompafa de irrigacion de suero fisioldgico que facilita la aspiracion de los fragmentos,
su radio de accién es de 2 mm y hace hemostasia de vasos pequefos.

Importancia

En los Gltimos 40 afos la neurocirugia ha cambiado con la exploracién por resonancia magnética
(MRI), los avances en neuro-anestesia, la introduccién del microscopio, la neuronavegacion y el
aspirador ultrasonico.

Concretamente en neurocirugia oncoldgica “la reseccién debe ser lo mas amplia posible”; pues una
reseccion total llevaria a la curacion (al menos teéricamente) y una parcial o sub-total permitiria que
los coadyuvantes del tratamiento oncoldgico actien sobre zonas mas circunscritas, todo lo cual ha
sido posible con la utilizacién del Microscopio Quirurgico, Coagulador Bipolar, y el Aspirador
Ultrasénico. Tres instrumentos con los cuales hoy la neurocirugia estandard no seria posible.

Se utiliza en neurocirugia para la reseccién de todo tipo de tumores intracraneales y espinales,
facilitando y acortando el tiempo quirdrgico y el sangrado del paciente fundamental por los efectos
secundarios de la hemoglobina sobre el tejido cerebral.

Su uso en neurocirugia comenzé en 1978 y desde entonces debido a su importancia forma parte de
cualquier hospital con servicio neuroquirdrgico.

Se han realizado muchas modificaciones del sistema original, incluidas las pequefas piezas de mano
y succién variable.

Aspectos técnicos

Tubo de succidn conectado a un generador de ultrasonidos y a una fuente de suero, de tal forma que
destruye y emulsiona el tejido antes de ser absorbido.

Este instrumento tiene una capacidad de aspiracidn-reseccidon tumoral mucho mas potente que el
aspirador convencional.

Los parametros de potencia de ultrasonidos, irrigacion y aspiracién son variables y, con experiencia,
podemos irlos adaptando a las caracteristicas del tejido tumoral.

Neurocirugia Contemporanea ISSN 1988-2661 - http://www.neurocirugiacontemporanea.com/


http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=aspirador

Last update: 2019/09/26 22:11 aspirador_ultrasonico http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=aspirador_ultrasonico

El aspirador ultrasonico original fue desarrollado en 1947 para la eliminacion de placas dentales.
Se aplicé al campo de la cirugia ocular en el afio 1967.

Su uso en neurocirugia fue reportado por primera vez en 1978 para meningiomas,schwannomas, y
gliomas.

Desde entonces se han realizado muchas modificaciones del sistema original, incluidas las pequefias
piezas de mano y succidn variable

CUSA EXcel system

Fabricado por Valleylab, 5920 Longbow Drive, Boulder, CO 80301 (tel: 800/255-8522). El precio base
del sistema son 85.000 dédlares e incluye la consola y la unidad de piezas de mano. El costo
aproximado de puntas desechables son $ 132 (Jallo, 2001).

Precauciones

El CUSA puede disminuir la sensibilidad de la técnica de mapeo cerebral, aunque para determinar el
mecanismo neurofisioldgico subyacente a esta interferencia se precisan mas estudios (Carrabba y
col., 2011).

De forma mas reciente el objetivo es combinarlo para el uso endoscépico en procedimientos
endoscdpicos especificos, lo cual podria ampliar las indicaciones de abordajes endoscépicos (lesiones
intraventriculares y minimamente invasivos por via endonasal transesfenoidal)(Oertel y col., 2008).

CUSA NXT Selector

Misonix Sonastar

El NECUP-2 se ha utilizado en 102 ventriculostomias endoscépicas del tercero, 15 quistes aracnoideos
y 5 tumores intraventriculares.(Jednacak y col., 2011).
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